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BOLETIM DE ANALISE N° 270352/2010-0
Processo Comercial N° 2122/2010-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE
Empresa solicitante: Companhia Aguas de Joinville
Endereco: Rua XV de Novembro, 3950 - Gloria - Joinville-SCEP: 89.216-202 .
Nome do Solicitante: Helena Dausacker da Cunha

DADOS REFERENTES A AMOSTRA
Identificacédo do Cliente: | Rua Rio do Ferro, 573. Aventureiro

Amostra Rotulada como: | Agua Tratada
Coletor: Ramonn (Bioagri) Data da coleta: | 21/10/2010 14:23:00
Data da entrada no laboratério: ‘ 22/10/2010 08:19:00 | Data de Elaboragdo do BA: | 27/10/2010

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA
THM - Amostras de Agua

Parametros Unidade LQ Resultados analiticos Portasi 518/04 - VMP
Cloroférmio mg/L 0,001 0,006
Bromodiclorometano mg/L 0,001 0,002 ---
Dibromoclorometano mg/L 0,001 < 0,001
Bromoférmio mg/L 0,001 < 0,001
Trihalometanos Totais mg/L 0,004 0,010 0,1

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATORIO

Controle de Qualidade - VOC - Agua
272119/2010-0 - Branco de Andlise - VOC - Agua

Parametros Unidade LQ Resultados analiticos
Bromodiclorometano po/L 1 <1
Bromoférmio pg/L 1 <1
Cloroférmio g/l 1 <1
Dibromoclorometano po/L 1 <1

Ensaios de Recuperagao

parametros ngntidade Unidade Resultado da Faixa Aceitavel de Recuperagéo
Adicionada Recuperacéo (%) (%)
272120/2010-0 - LCS - VOC - Agua
1,1-Dicloroeteno 50 ug/L 95 60 - 140
Benzeno 50 po/L 83 60 - 140
Tricloroeteno 50 Ho/L 82 60 - 140
Tolueno 50 ug/L 86 60 - 140
Clorobenzeno 50 po/L 87 60 - 140
Surrogates
272119/2010-0 - Branco de Andlise - VOC - Agua
p-Bromofluorbenzeno 50 % 72 60 - 140
Dibromofluorometano 50 % 81 60 - 140
272120/2010-0 - LCS - VOC - Agua
p-Bromofluorbenzeno 50 % 75 60 - 140
Dibromofluorometano 50 % 84 60 - 140
270352/2010-0 - Rua Rio do Ferro, 573. Aventureiro
Dibromofluorometano 0,05 % 73 60 - 140
p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 87 60 - 140

Portaria 518/04 - VMP Portaria 518 de 25 de margo de 2004 do Minstdai Saude - (Capitulo 4 - Padrdes de Potabilidade)

Notas
LQ = Limite de Quantificagao.
Abrangéncia
O(s) resultado(s) se referem somente a(s) amosare{sada(s).
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Este Boletim de Analise sé pode ser reproduzidareiro e sem nenhuma alteracéo.

Data de realizagao das analises

A Bioagri Ambiental garante que todas as andlieesnfi executadas dentro do prazo de validade depzmdmetro segundo o Guia de Coleta e
Preservacdo de Amostra da Bioagri Ambiental, quando o tramite analitico (coleta e andlise) é eponsabilidade da Bioagri Ambiental.
Quando a coleta é de responsabilidade do interessasb haja algum desvio, o cliente é previamemsultado sobre a disposi¢do das amostras e
a continuidade do processo analitico.

Todas estas datas constam nos dados brutos deesmabstdo a disposi¢do para serem solicitagizalguer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

Local da Coleta: Rua Rio do Ferro - N° 573 - Avegito
Tipo de Amostragem: Simples (pontual)

Ocorréncia de chuva nas Ultimas 24h: N&o

Outras informagdes: Agua Tratada

Interpretacéo dos Resultados

Comparando-se os resultados obtidos para a antastras valores estabelecidos pela Portaria 518 die 2narco de 2004 do Ministério da Saude
- (Capitulo 4 - Padrdes de Potabilidade) podemeemiar que: Os parametros satisfazem os limitesifigos.

Referéncias Metodoldgicas

VOC : POP PA 075/ USEPA SW 846 8260C, 5021A

Revisores

Débora Fernandes da Silva

Maris Hamerski
Coordenadora de Projeto
CRQ 09200731 - 9° Regido
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